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 مقدمه -1

 دستگاه اندازه گیری قدرت تشعشعی نور tes 132  میباشد  یک دستگاه مناسب جهت اندازه گیری تشعشات نور خورشید 

 . برای نور های تابیده شده زاویه دار کسینوس را اصلاح میکند 

 بادوام و با کاربرد آسان میباشد . این دستگاه 

  بسیار پایدار و با عمر بالاست .  بوده وحسگر نور استفاده شده در این دستگاه از نوع فتو ولتائیک 

 ساختمان و عملکرد  -2

 ساختمان 

   رقمی 4 صفحه نمایشدارای 

  وسیعرنج طول موج 

  در طولانی مدت عالی پایداری 

 اصلاح کسینوس 

  اتوماتیکجابجایی منبع نور بصورت اندازه گیری 

  جابجایی"یا "قدرت  "اندازه گیری انتخاب" 

  اندازه گیری انرژی نور 

  فعلی( واقعیامکان تنظیم زمان ( 

  توسط کاربرکالیبره  یب رضتنظیمات 

  پایه دارسنسور نوری 

  واحدانتخاب یکی از دو   
   h)  ×( f     / btuیا   ⁄  

  = فریز( دارای حالتهای نگهدارنده اطلاعاتhold )– کزیموم و میانگینما –م مینیم 

  کارت  طلاعات حافظه ضبط اتوماتیک اانتخاب (sd 2 ) گیگا بایت 

  مورد ( 99)  اطلاعات دستی انتخاب حافظه ضبط 

 خاموش کردن اتوماتیک 

  ورودیUSB   
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 عملکرد ها

سه پایه نصب شود .  رویمیتواند  زاویه ، موقعیت و حالتی اندازه گیری نماید .هر اه میتواند قدرت تشعشعی نور را ازدستگ

در پایان زمانی که برای . نشان دهدرا ثانیه هر یک  دراندازه گیری شده مقادیر دارای تنظیمات زمان میباشد . این دستگاه

 .  نشان میدهد ه ازای هر ساعت ، ب راتنظیم شده است ، مقدار متوسط انرژی انرژی مقدار متوسط  اندازه گیری

ده ، بنا براین ، کاربر میتواند با دسترسی به آن دو ، به راحتی یک وب usbدستگاه دارای جع آوری کننده اطلاعات و ورودی 

  آنالیزر بسازد .

 کاربردها:

 صنعت صفحات خورشیدی  -1

 پژوهش و تحقیقات در مورد پنل های خورشیدی -2

 کشاورزی -3

 جابجایی خورشیداندازه گیری  -4

 ساخت و ساز -5

 آب و هوا -6

 خصوصیات  -3

  : رقم  4       صفحه نمایشlcd 

  : رنج اندازه گیری    h)  ×( f    / btu  634    ، 2000  
  ⁄ 

  : دقت اندازه گیری   h) × ( f    / btu  0.1     ،0.1  
  ⁄ 

 : صفحه نمایش   نمایش اضافه از حدlcd  علامت"OL  "   میدهد .را نشان 

 : نانو متر 1444 – 444   تشخیص طیف نور 

  ٌیا  ± %5          دقت : معمولا  [ h)  ×( f    / btu 3 ± [   ،  
  ⁄  14 ±   

 /   ℃    ،  ] ± h)  ×( f    / btu 3 ]  / ℃:   درجه سانتیگراد  25در خطای تغییرات دما 
  ⁄  33/4 ±   

   درجه 64برای زاویه کمتر از  %  5دقت زاویه ای  : اصلاح کسینوس 
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  :  به ازای هر سال %  2خطا 

 نمونه برداری : یکبار در هر ثانیه 

 آشکار ساز نور : سنسور فتو ولتائیک سیلیکونی 

  :  ست 99ظرفیت حافظه دستی داده ها 

  ظرفیت حافظه اتو ماتیک داده ها : کارت میکروSD دو گیگا بایت 

  ، 34تا  4رطوبت ،  -  54 ℃تا   4دما و رطوبت زمان کار : دما% 

  04تا  4رطوبت ،  -   64 ℃تا   -14 4دما و رطوبت نگهداری : دما% 

  : ولتی سایز  5/1عدد باطری  6منبع تغذیهAAA  ولت  9داپتور آ)نیم قلم ( یاDC – 144 میلی آمپر 

  ٌساعت 54عمر باطری ها : حدودا 

 = میلی متر 35ارتفاع =  –میلی متر  02= عرض –میلی متر  154ابعاد : طول 

  : گرم  235وزن 

 اجزا و قطعات -4
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 سنسور نور      (1

 :  LCDصفحه نمایش  (2

 اموش میشود. مه روشن /خاموش : با یکبار فشردن روشن میشود . با سه ثانیه فشرده نگهداشتن خکد  (3

ساعت : روز و ماه  : سال تعویض  –: دقیقه نمایش زمان بین حالتهای ) ثانیه  "تایم"دن کلید رفشهر با کلید زمان : با  (4

 میگردد .این زمانها در گوشه بالای سمت راست صفحه نمایش دیده میشوند .

فشردن و کبار فشرده و رها نمایید . دو باره یشده ) فریز کردن ( برای ثابت نگهداشتن مقادیر اندازه گیری  H  : 1کلید  (5

  رها کردن ، مقادیر را از حالت فریز در می آورد .

را فشرده نگهداشته و دستگاه را روشن نمایید .  Hفعال و غیر فعال کردن روشن و خاموش شدن اتوماتیک : کلید  2

. برای حذف گزینه فوق این   ی سمت چپ صفحه نمایش دیده میشود علامت خاموش شدن اتوماتیک در گوشه بالا

 مل تکرار شود . ع

مینیمم و میانگین دیده میشود . برای  –م کزیممینیمم : با هر بار فشردن یکی از حالتهای ما –م کزیمکلید نمایش ما (6

 خروج از این حالت ، کلید را سه ثانیه فشرده نگهدارید .

 setکلید تنظیم :  (0

(a)   بفشارید . آنگاه با کلید های یکبار و سپس کلید تایم را رها سازید ، : این کلید را یکبار فشرده تاریخ تنظیم   

   ثانیه : دقیقه اقدام نموده و در انتها با فشردن کلید اینتر   –ساعت : روز  –ماه : سال  -نسبت به تنظیم 

 تنظیمات را ذخیره نمایید .

(b)  طلاعات به حافظه : کلید ااتوماتیک تنظیم زمان ورودset  فشرده سپس کلید یکبار راunit   . از را یکبار بفشارید

جهت ذخیره شدن تنظیمات ،  دلخواه از یک ثانیه تا یک دقیقه استفاده نمایید .جهت تنظیم زمان    کلید های  

 را فشرده و خارج شوید . کلید  

(c) ( انتخاب حالت کالیبراسیون : این کلیدset   فشرده نگه داشته ، سپس دستگاه را دوباره روشن کنید . علامت )

"call  "و یک عدد چشمک خواهد زد . از کلید های   دیده خواهد شد      جهت تنظیم ضریب

 را فشرده و خارج شوید . کالیبراسیون دلخواه استفاده نموده جهت ذخیره شدن کلید  
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 % powerکلید    - 3     

a)  % برای ورود توابع % جابجایی ، این کلید را بفشارید . برای خروج ، دوباره بفشارید . جابجاییتوابع : 

b)  مد مجموع انرژی نوری : برای ورود به این حالت ، این کلید را برای سه ثانیه فشرده نگهدارید . برای خروج ، درباره

 فشار دهید .

 unitکلید  -9

a)   برای انتخاب واحد بین 
 ستفاده میشود .ا h)    ×( f    / btu و  ⁄  

b) قسمت  "مجموع انرژی نوری  "انتخاب یکی از واحدهای قدرت یا انرژی . در مد (b  3  برای انتخاب قدرت یا )

 انرژی این کلید را فشار دهید .

 ( از این کلید برای ذخیره تنظیمات و خروج استفاده میشود .  setting: در حالت تنظیمات )  کلید   – 14

در صفحه نمایش ظاهر  "zero   "علامت  سنسور را پوشانده و این کلید را فشار دهید . –: تنظیم صفر   zeroکلید  -11

 میشود . برای خروج این کلید را دوباره فشار دهید .

12-  mem    ،حافظه  – کلید مموری 

a)  . برای ذخیره کردن یک مقدار اندازه گیری شده ، این کلید را یکبار بفشارید 

b)  پاک کردن اطلاعات ذخیره شده : این کلید را فشرده نگه داشته و دستگاه را دوباره روشن کنید . علامت"clr"  روی

 ا انتخاب کنید .ر noیا  yes   صفحه نمایش دیده میشود . برای پاک کردن اطلاعات حافظه با فشردن کلید

c)  اطلاعات ، کلید را به مدت سه ثانیه فشرده اتوماتیک اطلاعات : برای ورود به مد حافظه اتوماتیک حافظه مد

 .، مجدداٌ این کلید را فشار دهید را نشان خواهد داد . برای خروج "     "علامت LCDنگهدارید . 

d)  کلید مرور گر ) کروسر ( به سمت چپ استفاده میشود .تقال ن: در حالت تنظیمات از این کلید برای ا 

 :  کلید  - 13

در حالت خواندن ، از این کلید برای کاهش محل نمایش حافظه استفاده میشود . در حالت تنظیمات از این کلید جهت 

 د .کنیبمقادیر پارامتر ها استفاده کاهش 
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  : کلید  – 14

محل نمایش حافظه استفاده میشود . در حالت تنظیمات از این کلید جهت در حالت خواندن ، از این کلید برای افزایش 

 افزایش مقادیر پارامتر ها استفاده بکنید .

 "  " READکلید  - 15

a) با استفاده از کلید های  عملگر خواندن : برای ورود به حالت خواندن این کلید را فشار دهید و     یا      شماره

 فشار دهید .همین کلید را اطلاعات ذخیره شده را انتخاب نمایید .برای خروج دوباره 

b)  در حالت تنظیماتSETTING) . ( نشانگر ) کروسر( را به سمت راست میبرد 

 USB –میکرو   -16

 میلی آمپر 144 –ولت  9سوکت آداپتور  -10

 SDگیگابایت  2کارت  –13

 عملکرد ها – 5  

ه روی پایه اصلاح کننده کسینوس استفاده شده است که از یک آشکار ساز نور سیلیکونی نصب شد در دستگاه

 برای خورشید ، کشاورزی و. . . . . مقدور میسازد .اندازه گیری تشعشعات نور را 

 (اندازه گیری قدرت نور ) خورشید  – 1-5 

 قدر ت نور خورشید را اندازه میگیرد . در مد قدرت ، 

                                    ) دستگاه را روشن کنید ( . را فشار دهید . کلید  – 1

 را فشار دهید ." UNIT"برای انتخاب واحد دلخواه کلید  - 2

 روی سنسور را به سمت منبع نور قرار دهید . - 3

 بخوانید . LCDقدرت منبع نور را روی  – 4



 TES-132کاتالوگ دستگاه اندازه گیرقدرت نور خورشید  

 

128-11669988ن شرکت صائ    Page 7 

WWW.SAENCO.COM 

  ار دهید . برای خروج مجدداٌ کلیدرا فش اگر نیاز به نگهداری )فریز کردن( مقدار خوانده شده دارید کلید  – 5

 را فشار دهید .

 MIN / MAXاستفاده از ثبات  -2-5

 دستگاه را روشن کنید . – 1           

 واحد دلخواه را انتخاب کنید . – 2           

  سنسور را در موقعیت مناسب قرار دهید . – 3          

 مقادیر را فشار دهید .   MIN / MAXکلید  – 4          

  MIN / MAX /AVE ریست شده و در صفحه نمایش علامت 

 " REC MAX " . دیده می شود و خاموشی اتوماتیک غیر فعال است 

 MIN / MAX / AVERAGرا پشت سرهم فشار دهید تا با هر بار فشردن به ترتیب    MIN / MAXکلید  – 5         

/REC   . دیده شود REC . مقدار در حال اندازه گیری استAVERAG    متوسط چهار مقدار اندازه گیری شده

 . آخری است

در بخش تنظیمات ، زمان تنظیمات را فشار دهید . در صورتی که  کلید رکورد های اطلاعات ،  زمانبرای دیدن  – 6         

 ر غیر اینصورت زمان سپری شده دیده خواهد شد .  د   دیده خواهد شد . شده باشد ، انجام، 

                           را سه ثانیه فشرده نگهدارید .  MIN / MAXبرای خروج کلید   – 0         

 قدرت خورشید ) جابجایی ( اندازه گیری انتقال  -3-5

صد جابجایی منبع نوری )خورشید( را با در نظر گرفتن نوع متریال مانند شیشه ،  دردر مد انتقال ، دستگاه آماده است         

 .فیلم یا سایر مواد شفاف محاسبه نماید 

 دستگاه را روشن کنید . -1

 ( "UNIT"با کلید  )واحد دلخواه را انتخاب نمایید . -2

 سطح سنسور نور را در موقعیت مناسب ) رو به منبع نوری ( قرار دهید . -3

 را نمایش خواهد داد . " % "علامت  LCD جابجایی انتخاب شود .را فشار دهید تا مد   POWER %کلید  -4



 TES-132کاتالوگ دستگاه اندازه گیرقدرت نور خورشید  

 

128-11669988ن شرکت صائ    Page 8 

WWW.SAENCO.COM 

  LCDرا فشار دهید ، تا مقدار خوانده شده قدرت اندازه گیری شده منبع نور، به عنوان مرجع ، ذخیره شود .      کلید -5

 نشان خواهد داد .  را " 144%  "  علامت

 شفاف ) مثل فیلم (را بین منبع نور و سنسور دستگاه قرار دهید . شیشه یا متریال -6

 آنچه را صفحه نمایش نشان میدهد بخوانید . -0

 Hرا فشار دهید . برای خروج از این حالت دوباره  Hدر صورت نیاز به نگهداشتن مقدار نشان داده شده )فریز کردن( ، کلید  -3

 را فشار دهید . 

رانشان میدهد . اگر با  "100%"متریال شفاف را برداشته و مطمئن شوید دستگاه  -9

ده شده را فراموش ، مقدار خوان رانشان نمیدهد 100% حذف ماده نمونه ، دستگاه

  کرده و پروسه را مجدداٌ انجام دهید .

 را فشار دهید . " POWER % "برای خروج  -14

 

 اندازه گیری مجموع انرژی منبع نور -4-5

زمانی که نور خورشید به زمین میرسد ، بطور غیر یکنواخت در مناطق نور خورشید محل ) سایت ( خود را اندازه بگیرید . 

مختلف پخش میشود . نور خورشید با تغییر فصول ، جابجایی محور های کره زمین ، کوتاه و بلند شدن روزها و . . .  تغییر 

هوای ابری که باعث پخش مخصوصاٌ ، آب و هوا ، میکند . مقدار نور رسیده به هر منطقه متناسب است با ساعت هر روز 

 این ضریب آب وهوا در مقدار انرژی نوری موجود تاثیر میگذارد .  وآلودگی در آن منطقه . ودشیشدن اشعه خورشید م

 دستگاه را روشن کنید . -1

 واحد دلخواه را انتخاب نمایید . -2

 سطح سنسور را هم راستای منبع نور قرار دهید . -3

را به مدت سه ثانیه  "POWER% "کلید " اندازه گیری انرژی  "جهت فعال شدن مد -4

 نگهدارید ، )حالت خاموش شدن اتوماتیک غیر فعال میگردد ( . فشرده

 را فشار دهید .  "UNIT"برای انتخاب واحد قدرت یا انرژی کلید  -5
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 غیر فعال میباشد . Hدر این حالت گزینه 

                 رافشار دهید . "POWER%" برای خروج از این مد دوباره کلید  -6

 دستی مد خواندن و حافظه اطلاعات – 5-5

 پاک کردن اطلاعات ذخیره شده دستی  -1

 با فشردن کلید  . به مدت سه ثانیه ، دستگاه را خاموش کنید  

  کلید"   mem   "  علامت را فشرده نگهداشته و دستگاه را دوباره روشن نمایید . صفحه نمایش ،  "  

"CLr no   را نشان میدهد وبرای ورود به مد پاک کردن دستی

 اطلاعات حافظه ، 

  کلید  را فشرده و بعد از انتخاب"yes"  یا 

 "no"    کلید  . را فشار دهید 

    کلید   . را مجدداٌ فشار دهید تا از این مد خارج شوید 

 حافظه اطلاعات دستی -2

  برای ذخیره اطلاعات خوانده شده موجود در صفحه نمایش ، کلید"   mem   "  . را یکبار فشار دهید

 ست است . 99ظرفیت کلی حافظه 

  زمانی که ظرفیت حافظه پر باشد ، علامت"full"  رویLCD . دیده خواهد شد 

 خواندن دستی اطلاعات حافظه  -3

 ، کلید  برای خواندن دستی محتویات حافظه " READ " . را فشار دهیدLCD،"R"  .را نشان خواهد داد

 .فحه نمایش دیده خواهد شد در ص "no dAtA "زمانی که در حافظه اطلاعات وجود ندارد علامت 

  برای انتخابِ آدرسِ اطلاعات در حافظه ، از کلید های   و . استفاده کنید 

    برای خروج ، مجدداٌ کلید  . را فشار دهید 

 فعال کردن عملگر خاموشی اتوماتیک – 6-5

  در این حالت در صورتی که  هیچ کلیدی به مدت ده دقیقه عمل نکند ، دستگاه بطور اتوماتیک خاموش می

 شود .



 TES-132کاتالوگ دستگاه اندازه گیرقدرت نور خورشید  

 

128-11669988ن شرکت صائ    Page 10 

WWW.SAENCO.COM 

  کلید دستگاه را خاموش کنید .H  . را فشرده نگه داشته و دستگاه را روشن کنیدOPO""  فعال شده و

 دیده می شود . LCDدر قسمت بالای سمت چپ   آن علامت 

  

 (CAL)تنظیم عملگر کالیبراسیون  – 0-5

  ضریب کالیبراسیونCAL  عدد نشان داده شده در صفحه نمایش بکار میرود .مقدار اندازه برای تصحیح

ش دیده ضرب شده و نتیجه در صفحه نمای CALتنظیم شده گیری شده واقعی در مقدار ضریب کالیبراسیون 

تنظیم میشود . برای کالیبره کردن  9.999تا    4.444ظریب کالیبراسیون از  و ذخیره میشود . مقدارشده 

 دارد .وجود نور استاندارد به عنوان مرجع  تنیاز به یکدستگاه اندازه گیری قدر

 . دستگاه را خاموش کنید 

 "SET" . صفحه نمایش   رافشرده نگهداشته و دستگاه را روشن کنیدLCD علامت "CAL"  را نشان داده و

 اولین عدد که میتواند تغییر یابد چشمک میزند .

  برای انتخاب رقم مورد نظر از کلیدهای     و     برای تنظیم مقدار آن رقم از کلید های    و    و 

 

 عدد مشابه  ارقام نیز تکرار کنید تا جایی که عدد تنظیم شده را برای سایر  4و 3. مراحل  استفاده نمایید

                                  روی دستگاه مرجع باشد .

  از این مد ، کلیدبرای ذخیره کردن ظریب جدید و خروج      . را فشار دهید  

   صفر کردن دستگاه  – 3-5

  برای اینکار ، روی سطح سنسور نور را بطور کامل بپوشانید وکلید  "ZERO" . را فشار دهید  

 دیده میشود . ZERO  در صفحه نمایش علامت 
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  برای خروج ، دوباره کلید"ZERO" . را فشار دهید 

                                          

 نگهداری اطلاعات اتوماتیک – 9-5

 میتواند استفاده شود . SD   ،2GBفقط کارت میکرو  

 پاک کردن اطلاعات ذخیره شده اتوماتیک  . -1

 خاموش کنید . دستگاه را 

  کلید"   mem   "    را فشرده نگهداشته و دستگاه را دوباره روشن نمایید . صفحه نمایش ، علامت"  

"CLr no  ، را نشان میدهد وبرای ورود به مد پاک کردن دستی اطلاعات حافظه 

   سپس برای ورود به مد پاک کردن حافظه اتوماتیک کلید . را یکبار فشار دهید 

    صفحه نمایش ، علامت"  " CLr no   . را نشان خواهد داد 

  کلید  را فشرده و بعد از انتخاب"yes"   یا"no"    کلید   تا ثبت گردد را فشار دهید. 

  اگر " YES "    راانتخاب کردید ، کلید  . علامت  را فشار دهید تا اطلاعات حافظه اتوماتیک پاک شود

"DEL"  نشان داده خواهد شد . در این زمان مرحله پاک کردن حافظه اتوماتیک تمام شده است . اگر کارت

SD نباشد ، علامت  در دستگاه"no CArd" . کلید  دیده خواهد شد کلید    را فشرده و سپس  را 

 رج شوید .فشار دهید تا از مد پاک کردن خا

 تنظیم زمان داخلی -2

 دستگاه را روشن کنید .  

  ، کلید برای ورود به مد تنظیمات زمان داخلی"SET"  و سپس کلید"UNIT" . رافشار دهید 

 برای انتخاب زمان دلخواه از یک ثانیه تا یک دقیقه از کلیدهای    و . استفاده کنید 
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    کلید . را فشار دهید تا مقادیر تنظیم شده ذخیره شوند و خارج شوید 

 ذخیره اتوماتیک اطلاعات  -3

  کلید"   mem   " تا اطلاعات بصورت اتوماتیک ذخیره شوند  ای سه ثانیه فشرده نگهداریدرب را. 

 " FULL "علامت  در صورت پر شدن حافظه ، را نشان خواهد داد . "   " ، شآنگاه صفحه نمای

 ، غیر فعال میباشند .  " mem     "، غیر از کلید دیده خواهد شد . در این مد تمام کلید ها 

  اگر کارتSD  در دستگاه نباشد علامت"no CArd"  

 رای دو ثانیه نشان داده خواهد شد و سپس از این مد خارج میشود .             

  کلید"   mem   "  خارج شوید . دوباره فشار دهید تا 

 بلوک تقسیم شود . 154گیگا بایت است و میتواند حداکثر به  2م ظرفیت حافظه کزیمما

 ، اطلاعات را به کامپیوتر منتقل کنید . بین کامپیوتر و دستگاه USBبا اتصال کابل   -4

 مد تنظیم زمان فعلی – 14-5

  برای ورود زمان فعلی ) تنظیمات زمان ( ابتدا کلید" SET"  و سپس کلید" TIME"   را فشار دهید . آنگاه صفحه

 داده و اعداد چشمک خواهند زد .نشان  " SET  ÷  "نمایش علامت 

   از کلیدهای    و    .  جهت جابجایی چشمک زدن بین پارامترهای دیگر ، استفاده کنید 

 از کلیدهای     و   . جهت تغییر مقادیر پارامترها استفاده نمایید 

 . از مراحل دو وسه برای تنظیم روز ، ماه  و سال استفاده کنید 

 خروج از این مد ، کلید برای ذخیره تنظیمات و" " SET . را فشار دهید 
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 مد سیکل تایمر ثبت اتوماتیک اطلاعات  – 11-5

 . در این مد ، زمان شروع و پایان فعال شدن دستگاه در هر روز ، تعیین میشود 

  مراجعه شود ( . 5-9-2مد تنظیم زمان فعلی را انجام بدهید . ) به بخش 

  برای ورود به این مد ، کلید "SET  "  و بعد از آن کلید"   mem   "  را فشار دهید . صفحه نمایش علامت" tmr 

mo " . را نشان خواهد داد 

  برای انتخاب"yes "   یا"no"   کلید  را فشار دهید . اگر"no"    را انتخاب کردید ، برای خروج کلید  را

علامت  را فشار دهید . ورود به مد زمان شرع بکار دستگاه ، کلید    برای، فشاردادید را  "yes"فشار دهید . اگر 

"start" . در صفحه نمایش دیده خواهد و ارقام چشمک خواهند زد 

  برای تنظیم سایر ارقام ) ساعت ، دقیقه و ثانیه ( از کلید های    و    . از کلیدهای استفاده نمایید      و  

 جهت تغییر مقادیر پارامترها استفاده نمایید .

 . مرحله پنج را تا اتمام تنظیمات ساعت ، دقیقه و ثانیه تکرار کنید 

    برای ذخیره سازی و اتمام مرحله استارت و شروع مرحله استپ ،  کلید  را فشار دهید . علامت"stop"  دیده

 ارقام چشمک خواهند زد .خواهد شد و 

   برای تنظیم سایر ارقام ) ساعت ، دقیقه و ثانیه ( از کلید های    و    . از کلیدهای استفاده نمایید      و  

 جهت تغییر مقادیر پارامترها استفاده نمایید .

 . مرحله پنج را تا اتمام تنظیمات ساعت ، دقیقه و ثانیه تکرار کنید 

 ع مرحله سیکل اتوماتیک ثبت اطلاعات،  کلید   برای ذخیره سازی و اتمام مرحله استپ و شرو  . را فشار دهید

 بصورت چشمک زن دیده خواهد شد  "  "دیده خواهد شد و ارقام چشمک خواهند زد . علامت  "stop"علامت 
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  در این مد ، فشردن کلید  . صفحه نمایش زمان استارت را نمایش خواهد داد .را تکرار کنید 

  وقتی که زمان استارت اجرا میشود ، علامت"   "  دیده میشود . زمانی که علامت"  "  و"   "  چشمک

را فشار دهید ، ثبت  " mem     "کلید  اگر  ل ذخیره شدن میباشد .میزنند نشان میدهد که اطلاعات در حا 

 دیده خواهد شد .  "  "اطلاعات متوقف خواهد شد و علامت 

ولتی  5/1 )نیم قلم ( AAAشش عدد باطری سایز  بادیده خواهد شد .   "     "اگر باطری ضعیف شود علامت  – 6

  پیچ بزرگ پشت دستگاه را باز کرده و باطری ها را عوض کنید . تعویض کنید .

 نگهداری  -0

  . در صورت نیاز ، صفحه سفید پلاستیکی روی سنسور را با پارچه مرطوب پاک کنید 

 . دستگاه را در دما ورطوبت بالا قرار ندهید 

  . کالیبراسیون را مرتباٌ با توجه به تغییرات شرایط کاربری انجام دهید 

 نصب و راه اند ازی نرم افزار -3

  برای توضیحات تکمیلی ، بهCD . همره مراجعه نمایید                                                

  


